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35室と39室の実験装置のフロー図

39室（環境水理実験室）

① 風洞実験装置

空気
風洞9m ダクト空気

大気開放 計測部

② 可視開水路実験装置

総アクリル製循環水路（可変勾配）

③ 急勾配開水路実験装置

流量制御
パソコン

貯水槽 A

落水

電磁流量計

インバータモータ

出力

流れ

ジャッキ 可変勾配 ジャッキ

揚水ポンプ

入力

④ レーザー流速計コントロール室（プレ
ハブ製）

流量制御
パソコン

貯水槽 B

高度空調装置

アルゴンレーザー

電磁流量計

長さ（4.6m）

出力

幅（2.3m）

流れ

総ガラス製循環水路（可変勾配）

落水
インバータモータ

ジャッキ 可変勾配 ジャッキ

揚水ポンプ

入力

配管

高さ（2.3m）

水道栓（15mm）

床排水

１
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35A室（乱流水理実験長水路実験室）

⑤ 風洞開水路実験装置（貯水槽内蔵）

ダクト

流量制御
パソコン電磁流量計

インバータモータ

出力

水流

空気流（煙）

大型換気扇

空気

大型換気扇

大気

循環水路（可変勾配）

ジャッキ 可変勾配 ジャッキ

揚水ポンプドラフトチャンバー

入力

⑥ 多目的風洞開水路実験装置（貯水槽Cが外部必要）

ダクト

流量制御
パソコン

貯水槽 C

落水

電磁流量計

インバータモータ

出力

水流

空気流（煙）

大型換気扇

大型換気扇

空気

大気 循環水路（可変勾配）

ジャッキ 可変勾配 ジャッキ

揚水ポンプドラフトチャンバー

入力
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３５A　乱流水理実験長水路実験室３９ 　環境水理実験室　　　　　　　諸元図４
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35A室（乱流水理実験長水路実験室）-続-

⑦ 流砂水路実験装置

循環水路（可変勾配）

流量制御
パソコン

貯水槽 D

落水

電磁流量計

インバータモータ

出力

流れ

ジャッキ 可変勾配 ジャッキ

揚水ポンプ

入力

⑧ 広幅河川実験装置

循環水路（固定勾配）

流量制御
パソコン

貯水槽 E

落水

電磁流量計

インバータモータ

出力

流れ

固定勾配

揚水ポンプ

入力

⑨および⑩ レーザー流速計コントロール室

④と同一

3
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３５A　乱流水理実験長水路実験室３９ 　環境水理実験室　　　　　　　諸元図４
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３６，３ ） 

 
照明:天井 自動降下），壁に補助照明 
床面水平

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

窓 有 

３６ 

３８A ３８B 
窓 有 

７.回転水槽 
実験装置 
 

× 

地下貯水槽に 
降りる階段 
（通常は蓋） 
 

× 

× 流し 
SK6 

× 

× 

８流し 
SK6 

×

給水用 

ト弁付 

排水ピット 
・自然排水 
・深さ 30cm 
幅 30cm 

河床・河道変動実験装置

・コンクリート製（床面

・幅 2mx 長さ 30mx 高さ

・勾配水平 

× 

貯水槽給水用 
(2l/s) 
フロート弁付 

× 
地下貯水槽 
長さ約35m×幅約10m 
×深さ約 1.5m 
 

床に穴 
( 実験水
用，1mx3
鉄板で蓋）
 

水槽に 
階段 
は蓋） 
窓 窓 有 
シャッター 
・電動 

高水槽 
・床面高さ 4.5m 
・深さ 1m 
・幅 3m×3m 程度 

P 自吸式ポンプ 
（下水へ） 
 P 

給水管 
(梁下を通す) 

２ 非線形動 験装置 .河床・河道変動実験装置(1) １.高水槽揚水ポンプ 

７.給湯 
設備 
 

６ .密度流実験装

× 
８流し 
SK6 

 × 

 

４.アメニテ 学実験装置 

吸込管 
(埋込) 

河床・河道変動実験装置(2)  

(2)  
と同時に作成），

1m 

床に穴 
(実験水路給排水
用，1mx3m，) 
鉄板で蓋） 

給水管床下 
でバルブ止め 

排水ピット 
50cmｘ50cm 

排水ピット 
50cmｘ50cm 

路排水
m，) 
 

ｵｰﾊﾞｰ･ 
ﾌﾛｰ管 
×

・幅 3.2m×4m 程度 
３
力学実

 

.管水路

貯水槽

(2l/s) 
フロー
 有 

ィ水理

 

８A （床

水銀灯（

 

地下貯

降りる

（通常
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３６　流域土砂動態研究実験長水路実験室３８A　都市型水害対策実験用長水路実験室A　　諸元図５
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３６，３８A （天井） 

 
回廊：実験観察，ビデオ計測のため 
クレーン：実験模型搬入，実験用土砂移動のため 
 
 
 

窓 有 窓 有 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

９．クレーン 
高さ 3.5m 

回廊 
（高さ 3.5m，幅 1m） 

３８B ３８

３６ 

窓 有 

 
 

階段 
 

窓 有 
A 

移動式回廊 
（高さ 2.5m， 
長さ 3m、 
幅 1m） 
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３６　流域土砂動態研究実験長水路実験室３８A　都市型水害対策実験用長水路実験室A　　諸元図５
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３６　　流域土砂動態研究実験長水路実験室３８Ａ　都市型水害対策実験用長水路実験室Ａ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　諸元図５
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３６　　流域土砂動態研究実験長水路実験室３８Ａ　都市型水害対策実験用長水路実験室Ａ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　諸元図５
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３７　動的相互作用実験用長水路実験室４０A　非線形波動水理実験室　　　　　　　諸元図６
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階段
・踊り場つき

回廊

㈷天井クレーン[付帯設備で要求]
　（トップランニング式チェーンブロック）

・水路上部からの観測（カメラの固定）
　およびクレーンの保守に使用
・同時使用は５名程度
・高さ3.0ｍ幅0.8ｍ程度の通路で手すりが必要

縮尺　1:180

テラス
（行き違い用）回廊用にハシゴを設置

＊北側は換気および採光のため
　回廊の高さにも窓を入れる

＊照明はなるべく壁・柱・回廊脇に設置
（蛍光灯の交換が容易な箇所で）

37，40A　別紙２　機器配置図（天井）

回廊用にハシゴを設置
2E 2E

2E

2E2E
(b) (b)

(e)

(e)

(e)

備考
・回廊の高さにコンセントは５箇所
　(b)系統@2,(e)系統@3

axs axs
３７　動的相互作用実験用長水路実験室４０A　非線形波動水理実験室　　　　　　　諸元図６
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壁

回廊

チェーンブロック
手すり

チェーンブロック参考断面図（南北）

排水ピット・低水槽参考断面図（東西）

排水ピット
（1/50～1/100勾配）

低水槽

低水槽参考断面図（南北）

（北） （南）

排水

沈砂池

レール

排水ピット
（1/50～1/100勾配）

（1/50～1/100勾配）

進入口 進入口

階段またはハシゴを設置

床から3.0ｍ程度

グレーチング

37，40A　別紙３　参考断面図

axs axs
３７　動的相互作用実験用長水路実験室４０A　非線形波動水理実験室　　　　　　　諸元図６
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㈰

㈪

㈫造波水槽

㈬耐圧型振動流装置

㈭シートフロー漂砂発生装置

㈮揚水ポンプ

㉀流し(SK6)

下水へ排水
（要配管）

・上面はグレーチングを連ねて蓋
・底面は低水槽に向かって1/100勾配

㉂パソコン

㉂パソコン

㉂パソコン

㉂パソコン

㉂パソコン

㉃照明機器

㉃照明機器

㉃照明機器

水量毎秒２リットル＠２本

水量毎秒２リットル

水量毎秒２リットル＠２本
＋標準的水道蛇口＠２本

水量毎秒２リットル

水量毎秒２リットル＠２本
＋標準的水道蛇口＠１本

㉀流し(SK6)

㈯給湯器

s

s

s

s

c

c

c

親子扉

両開き

親子扉 親子扉

S
 
N

S N

*図中の矢印は全て
装置からの排水を示す．

4E 2E

2E

2E

2E

2E4E

2E
2E

＊実験用給水管は全てバルブ止め

・幅3.2ｍ×高さ3.0ｍ程度

G=2

・埋設（点線部） ・掘り込み（点線部）

37，40A　別紙１　機器配置図（床）

備考
・コンセントは全て床から50cmの高さに設置．
・照明は３７室と40A室で分け，点灯スイッチは各二箇所．
・コンセントの回路分けは,(a)@2,(b)@4(回廊高さに2箇所)
　(c)@2,(d)@3の４系統．さらに(b)を２つに分けるのも可．

[40NC]

[50NC]

[40NC]

[40NC]

[40NC]

37室用
照明スイッチ㈰

40A室用
照明スイッチ㈰

40A室用
照明スイッチ㈪

・南北両端に開閉式進入口を設置

㈹測定機器

㈹測定機器

㈹測定機器

37室用
照明スイッチ㈪

(a)

(a)

(b) (b)

(d)

(c)

(c)

(d)

(d)

・16.0m×1.5m×1.5mの容積が必要

低水槽（埋設式貯水槽）

hajime takebe
 

hajime takebe
 

hajime takebe
 

hajime takebe
３７　　動的相互作用実験用長水路実験室４０Ａ　非線形波動水理実験室Ａ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　諸元図６
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４０B　非線形波動水理実験室B４０C　非線形波動水理実験室C　　諸元図７
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LD600 1 2
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5
6
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3
E

独立回路

E

すべて２口のアース付

手洗い用

水道・電力・信号を通すための遮蔽構造
冷却水(10L/min)

実験用給水
電
力
線
・
信
号
線
用
ケ
ー
ブ
ル
ラ
ッ
ク

X線照射中表示灯
（法的拘束）

安全回路
（法的拘束）

沈殿ピット＋
グレーチング

排水溝＋
グレーチング

引き戸(W=1500mm)
X線遮蔽用

高
さ1600

ミ
リ
に
設
置
、
ラ
ッ
ク
幅200

ミ
リ

Room 051 : 壁面コンセントは高さ500mm

引き戸（窓付き W=1000mm）
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５１　X線実験室５２　X線計測準備室　　諸元図８
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Room 052

Room 051

7

1 2
3

4

5
6

E

水道・電力・信号を通すための遮蔽構造X線照射中表示灯
（法的拘束）

安全回路
（法的拘束） X線源の位置

（斜線の範囲内で移動します）

2000 1000 2000

500
1500

4000

X線の照射方向

照射方向は一定ですが、
X線源の位置は斜線内の
範囲で変化します

X線源の高さは
床面から1200mmから
1600mm

青で囲まれた範囲が
管理区域となる

axs axs
５１　X線実験室５２　X線計測準備室　　諸元図８
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６６C　日照環境実験室の設置場所（将来対応）　　諸元図９
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７２　冷蔵保管室７３　冷凍保管室　　諸元図１０
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７８　低温環境実験室７９　常温環境実験室８０　中温環境実験室８１　恒温環境実験室　　諸元図１１
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84.プラント実験室(13,333×18,000)

20 焼却灰加熱
電気炉テ-ブル

23 触媒加熱

実験棚
66 ＲＤＦ基礎燃焼実験装置

Ｗ＝１（35L/h)

Ｓ
Ｎ

67
活性炭
吸着

実験装置

69.大型乾燥機

68.蒸留水精製装置
（W=1,D=1
水道供給程度)

Ｓ
Ｎ

1冷蔵庫

２．嫌気性消化
実験テーブル

4嫌気性消化ボンベ

5.汚泥冷蔵庫

6.汚泥冷蔵庫

テーブル式

7.嫌気性消化

種汚泥培養装置

３

11.カラム浮選

実験装置テーブル

10 12

13

33～
39

40 41

43小型燃焼

実験用ボンベ

46 大棚7段棚

21 22

24,25,26

28 29

9汚泥培養

装置
置き棚2段

18 加熱実験用

ガスボンベ

19 加熱実験
備品テ-ブル

30 実験用

ガスボンベ

27 マントルヒータ

用テーブル

15
スクリュー
フィーダ

16 管状炉（W=1,D=1 5L/Min)

14 管状炉

制御版

17 ボンベ

31加熱燃焼実験
装置奥棚3段

32燃焼
実験装置

42マイクロGC机

45 工具入れ

44 薬品冷蔵庫

47 棚五段

57
58
59

63 棚（48,49,50,
54,55,,60）

64 棚

61 オート

クレーブ

62.反応塔

51 乾燥機

52 インキュ

ベーター

53 冷蔵庫
65 作業台

Ｓ Ｓ Ｓ

Ｓ

ＳＳ

Ｓ

70 大型ステンレス流し
W=3+(1) D=2

70 大型ステンレス流し
W=3+(1) D=2

ＦＤＦＤＦＤＦＤ

8コンプレッサー

２２２２ＥＥＥＥ ２２２２ＥＥＥＥ ２２２２ＥＥＥＥ ２２２２ＥＥＥＥ

２２２２ＥＥＥＥ

２２２２ＥＥＥＥ

２２２２ＥＥＥＥ

２２２２ＥＥＥＥ２２２２ＥＥＥＥ ２２２２ＥＥＥＥ２２２２ＥＥＥＥ２２２２ＥＥＥＥ２２２２ＥＥＥＥ

２２２２ＥＥＥＥ

２２２２ＥＥＥＥ

ＦＤＦＤＦＤＦＤ ＦＤＦＤＦＤＦＤ

油圧式昇降機
もしくはステージ

階段

純水供給純水供給

２２２２ＥＥＥＥ ２２２２ＥＥＥＥ ２２２２ＥＥＥＥ

(H=3150) (H=3150) (H=3150)
２２２２ＥＥＥＥ

(H=3150)
２２２２ＥＥＥＥ ２２２２ＥＥＥＥ

(H=3150) (H=3150) (H=3150)

２２２２ＥＥＥＥ

(H=3150)

活性炭充填層活性炭充填層活性炭充填層活性炭充填層

排気排気排気排気ダクトダクトダクトダクト

ＦＤＦＤＦＤＦＤ

56  超純水製造装置（W=1、D=1 水道供給程度)

ＤＤＤＤ

ＤＤＤＤ

大型乾燥機、
蒸留水
電源供給板ブレーカー
69: 単相200V 50A
68: 単相100V 30A
予備： 単相100V 10A×２

ＲＤＦ基礎燃焼実験装置
電源供給板ブレーカー
66: ３相200V 50A ×２
予備：3相200V 30A ×４

活性炭吸着実験装置
電源供給板ブレーカー
67: ３相200V 50A ×２
予備：3相200V 30A ×４

加熱実験装置関連 電源供給板ブレーカー
２１ 単相200V 30A、２２ 単相100V 10A、25 三相100V 10A、
26 単相100V 20A ×２、２８ー２９ 単相100V 20A ×２、１４ 三相200V 30A

水処理実験関連
電源供給板ブレーカー
５１ 単相100V 30A
６１ 単相100V 30A
予備 単相100V 10A×2

嫌気性消化 電源供給板ブレーカー
３ 単相 100V 40A、 ５ 単相 100V 20A ６ 単相 100V 10A
７ 単相 100V 10A ８ 単相 100V 10A 予備 単相 100V 10A ×４

小型燃焼実験装置 電源供給板ブレーカー
３２ 単相200V 60A ３３ 3相200V 30A
３６～３８ 単相100V 10A×3 39～40 単相100V 20A ×２
41 単相100V 10A

単独（浮選用）

単独（水処理
実験用）

ＤＤＤＤ

71 ドラフトフード

T

洗浄場
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８４　プラント実験室　　諸元図１２
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８４　プラント実験室　　　　　　　　　　　　諸元図１２
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教授室
27.9m2

助教授室
24.8m2

共同利用室
21.7m2

秘書席

コピー兼
NetWork
プリンタ

助手席

キャビ
ネット

冷蔵庫

700

P.S.

打ち合わせテーブル

本棚

3600 31504050

900

洗面 洗面 P.S.洗面キャビネット キャビネット 洗面
冷蔵庫

キャビネット

打ち合わせテーブル

柱

冷蔵庫

P.S. 冷媒管，給水管，雑排水管，消火管

冷蔵庫
流し

締切

電気調理器 靴箱

コピー兼
NetWork
プリンタ

9000

8900

院生室
80.0m2

桂キャンパス
総合研究棟V
研究室プラン
（統一案）

116  教授室　　117  助教授室
118  共同利用室  119  院生室　　諸元図１３
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